
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS – AEBMG 
EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 006/2026

A Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais – AEBMG torna público, para conhecimento dos interessados, 
a realização da Cotação Prévia de Preços nº 006/2026, destinada à aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES, no âmbito do ao Termo Aditivo do Convênio nº 31.00483562/2026-66, conforme LEI MUNICIPAL Nº 
11.939/2025  LOA  2026,  fimado  entre  AEBMG  e  o  Municipio  de  Belo  Horizonte,  por  intermédio  da  Secretaria  
Municipal de Saúde, resolvem celebrar o presente EDITAL, em observância às disposições:

 Lei Complementar Federal nº 101/2000;
 Lei Federal nº 8.080/1990;
 Lei Federal nº 8.142/1990;
 Lei Federal nº 14.133/2021, no que couber;
 Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);
 Lei Municipal nº 11.899/2025 – LDO 2026;
 Lei Municipal nº 11.939/2025 – LOA 2026;
 Portaria SMSA/SUS-BH nº 0182/2020;

O Termo de Referência, contendo as especificações dos itens e condições de participação, encontra-se disponível no 
Anexo I deste edital, bem como a Minuta de Contrato, e afixado no quadro de avisos da AEBMG.

1. Objeto

1.1. O presente edital tem por objeto a aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, consistindo em 6 
(seis) unidades de maquinas de hemodiálise, 1 (uma) unidade de estação de ultrasonografia de alta resolução e 2  
(duas) unidades de sistema portatil de osmose reverssa, conforme especificações técnicas, quantitativos, condições  
de  fornecimento  e  demais  requisitos  estabelecidos  no  Anexo  I  –  Termo  de  Referência,  parte  integrante  este 
instrumento convocatório.

2. Envio das Propostas

As propostas comerciais deverão ser encaminhadas até  30/09/2026, às 17h00 (horário de Brasília), 
impreterivelmente.

Propostas recebidas após esse horário, sejam físicas ou eletrônicas, serão desconsideradas, independentemente do 
motivo do atraso.

Endereço para entrega física:
Setor de Compras – Hospital Evangélico de Belo Horizonte / 

AEBMG E-mail para envio eletrônico: compras@he.org.br

Observação: cada arquivo enviado deverá ter no máximo 1 MB.

Critério de Julgamento: Técnica e Preço .

3. Formato das Propostas

As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da empresa proponente, contendo obrigatoriamente:

 Número do CNPJ da empresa;

 Data de emissão do documento;

mailto:compras@he.org.br


 Assinatura do representante legal da empresa, devidamente autorizado;

 Prazo de validade da proposta comercial mínimo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.

4. Condições Gerais

 O não atendimento às exigências acima poderá implicar a desclassificação da proposta;

 A participação do processo de cotação précvia de preços implica aceitação plena e irrestrita das condições 
deste Termo de Referência.

5. Divulgação do Vencedor

A divulgação do vencedor ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis após o encerramento da cotação.

6. Autorização de Fornecimento

O resultado poderá ser contestado no prazo de 48 horas. Após este prazo, será enviado o contrato de compra e 
venda para o fornecedor vencedor, não cabendo mais contestação.

7. Qualificação Técnica

 Não será aceita a reprodução literal (“Ctrl C / Ctrl V”) da descrição técnica do Termo de Referência.

 Cada fornecedor deverá apresentar descrição técnica detalhada e completa da configuração 
do equipamento ofertado.

 A assistência técnica deverá ser realizada por profissional habilitado da empresa, sediada em Belo 
Horizonte ou Região Metropolitana, com agilidade na execução de manutenções.

 Disponibilidade de empréstimo de equipamento substituto para manutenções que ultrapassarem 5 
(cinco) dias, durante o período de garantia.

 Peças de reposição devem estar disponíveis pelo fabricante por, no mínimo, 5 (cinco) anos a contar 
da emissão da nota fiscal.

 O fornecedor deverá disponibilizar o equipamento em funcionamento junto a clientes (hospitais, 
clínicas, etc.) para visitação e avaliação técnica.

8. Especificações Técnicas

As especificações técnicas do objeto encontram-se detalhadas no Anexo I – Termo de Referência ambos integrantes 
deste edital.

Os prazos de garantia terão início a partir da data da entrega técnica dos produtos, devidamente acompanhada da 
instalação e do treinamento operacional realizados pela Contratada, conforme previsto nos anexos mencionados.

9. Valor da Proposta

Todas as despesas, incluindo impostos, frete, instalação e treinamento (quando aplicável), deverão estar inclusas no 
valor final da proposta.

10. Condições de Pagamento

O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil após a entrega e conferência da nota fiscal, condicionado à 
liberação do recurso pelo Ministério da Saúde.

A Nota Fiscal do material fornecido deverá conter os seguintes dados:

a) Nº Convênio;

b) Nº Cotação Prévia de Preços;



c) Nº Ordem de Compra – OC.

11. Prazo e Local de Entrega

A mercadoria deverá ser entregue no endereço:
Rua Dr. Alípio Goulart, nº 25, Bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP: 30220-330

O prazo máximo de entrega será de 60 (sessenta) dias após a liberação do recurso pelo Ministério da Saúde, 
conforme proposta vencedora.

Em caso de descumprimento, a situação será encaminhada ao Setor Jurídico da AEBMG para as providências 
cabíveis.

12. Requisitos para Participação

 O fornecedor deverá estar cadastrado no SICAF;

 Apresentar certidão de inexistência de pendências fiscais, com data compatível com a entrega da proposta.

 Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal .

 Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

 Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura da sede do Município da empresa.

13- Informações da Contratante:

Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais – AEBMG
Endereço: Rua Dr. Alípio Goulart, nº 25 – Bairro Serra, Belo Horizonte/MG 
CNPJ nº: 17.214.743/0001-67.

Belo Horizonte, 18 de Setembro de 2026.

                                                                                        Wagner Junio Soares

                                                                                     Coordenador de compras



ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição de Ultrassom portátil

Valor total estimado: R$ 100,000,00

1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de 01 (um) equipamento de ultrassom Doppler 

colorido, destinado à realização de exames diagnósticos à beira leito. O equipamento deverá ser novo, sem uso 

anterior, de fabricação recente e atender integralmente às especificações técnicas descritas neste Termo de 

Referência.

A aquisição do equipamento visa ampliar e qualificar a capacidade diagnóstica da rede municipal de saúde, 

assegurando a realização de exames de ultrassonografia com elevado padrão de qualidade, segurança e 

confiabilidade, tanto em ambiente ambulatorial quanto em unidades assistenciais que demandam atendimento à 

beira leito.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O equipamento deverá ser portátil, dotado de Doppler colorido, bivolt automático, com peso máximo de 12 kg, 

projetado para uso à beira leito e em ambientes assistenciais diversos.

Deverá possuir painel de controle alfanumérico, teclas customizáveis e teclado retroiluminado, atendendo às 

aplicações de abdômen, ginecologia, obstetrícia, pequenas partes, músculo esquelético, vascular, urologia, 

ortopedia, pediatria e fisioterapia. O monitor deverá ser LCD ou LED, com tamanho mínimo de 15 polegadas.

O sistema deverá operar nos modos B, 2B, 4B, M, B+M, Tríplex, Dual e Quad, incluindo os modos Doppler PW, 

HPRF, Color Doppler, Power Doppler e Power Doppler direcional. Deverá dispor de recursos avançados de 

otimização de imagem, tais como filtros de redução de ruído, composição espacial de imagem, imagem harmônica 

por pulso invertido, otimização automática de imagem por botão único, Steer no modo B e Doppler, imagem 

trapezoidal com ampliação mínima de 20%, até quatro zonas focais, frame rate mínimo de 1.000 fps e faixa 

dinâmica mínima de 250 dB.

Deverá incluir softwares para imagem panorâmica, medidas obstétricas automáticas, medida automática da 

espessura médio-intimal, recurso de 3D freehand e possibilidade de upgrade futuro para 4D obstétrico.

O equipamento deverá possuir disco rígido interno com capacidade mínima de 500 GB, conectividade Wi-fi DICOM 

3.0 (Print, Storage e Worklist), no mínimo duas portas USB, portas VGA, saída de vídeo, porta Ethernet, além de 

exportação de imagens em múltiplos formatos.

Deverá ser fornecido com transdutor convexo, transdutor linear, setorial e endocavitário. Deverá ser fornecido 

carro de suporte, bolsa para transporte e bateria recarregável com autonomia mínima de 90 minutos. 

3. GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO

O equipamento dever possuir garantia mínima de 12 (doze) meses. Necessário indicar assistência técnica 



autorizada na macrorregião de Belo Horizonte/MG, em um raio por deslocamento terrestre de até 400km. 

Necessário manter disponíveis peças originais e suporte técnico por no mínimo 10 (dez) anos, comprovados por 

meio de declaração da fabricante ou representante autorizado.

Deverá ser oferecido treinamento completo in-loco (presencial), sem ônus adicional, contemplando operadores, 

técnicos da Engenharia Clínica, médicos e equipe de enfermagem (até 30 usuários), incluindo a configuração total 

dos presets clínicos, bem como orientações sobre limpeza, conservação e manuseio dos equipamentos. A carga 

horária mínima exigida será de 30 (trinta) horas, dividida em turmas, em dias úteis, conforme cronograma definido 

pelo Hospital Evangélico.

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

As especificações detalhadas visam garantir que o equipamento adquirido atenda aos mais altos padrões de 

segurança, eficácia e flexibilidade, proporcionando exames de ultrassom de alta qualidade, adaptados às 

necessidades dos pacientes. Os fornecedores devem assegurar que suas propostas atendam integralmente a estas 

especificações para serem consideradas na cotação prévia.

Os fornecedores devem estar cientes de que a aquisição não será realizada exclusivamente com base no menor 

preço ofertado, sendo a decisão final fundamentada em análise técnica detalhada, considerando a combinação 

entre custo e benefícios técnicos, assegurando a seleção da proposta mais vantajosa para a Instituição.

A proposta deverá contemplar 100% das especificações descritas neste Termo de Referência, provando 

formalmente a conformidade, com valor total dentro do orçamento previsto.

Aquisição de Máquinas de Hemodiálise

6 unidades

Valor total estimado: R$420,000,00

1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de 6 unidades de  máquinas de hemodiálise para 

tratamento de pacientes adultos, garantindo que os equipamentos atendam a especificações técnicas rigorosas 

para assegurar a segurança e eficácia do tratamento renal. É necessário registro ativo na Anvisa e realizar a 

instalação dos equipamentos nas dependências da Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais, podendo 

ser distribuídas em locais diferentes (Serra, Contorno, Venda Nova e Contagem).

Os equipamentos devem atender às seguintes especificações detalhadas:

 Painel e Display: O equipamento deve possuir um painel com monitor LCD colorido de alta definição, com 

uma tela de no mínimo 10 polegadas, com interface intuitiva e eficiente.

 Controle e Processador: Deve ser controlado por um microprocessador avançado, garantindo precisão e 

confiabilidade no gerenciamento das funções e parâmetros do tratamento.

 Gabinete e Mobilidade: O gabinete deve ser fabricado com material de alta rigidez para absorver impactos. 

O equipamento deve ser equipado com rodízios com sistema de freio para facilitar a movimentação e 



garantir estabilidade durante o uso.

 Sistema Volumétrico: Deve possuir um sistema volumétrico para mistura da solução de diálise e controle 

da ultrafiltração, assegurando precisão e controle rigoroso sobre a solução utilizada.

 Tipos de Soluções: O equipamento deve operar com acetato e bicarbonato líquido, com capacidade 

operacional para uso de bicarbonato em pó. Equipamentos com tecnologias que permitam um consumo 

menor de soluções terão maior potencial de classificação.

 Programação de Perfis: O aparelho deve permitir a variação do nível de sódio e ultrafiltração com 

programação de perfis pré-definidos.

 Infusão de Heparina: Deve ter uma bomba de infusão de heparina programável, compatível com seringas 

comerciais.

 Rolamento de Sangue: O rolete de bomba de sangue deve ser ajustável para modulação do fluxo e do 

calibre da linha arterial após sua inserção.

 Monitoramento da Pressão Arterial: Deve incluir um monitor automático e não-invasivo para verificação 

da pressão arterial, com ajustes programáveis para limites máximos e mínimos para pressão sistólica, 

diastólica, pressão média e pulso.

 Parâmetros Monitorados: Deve monitorar temperatura, pressão transmembrana, pressão arterial, pressão 

venosa, condutividade, fluxo de banho e fluxo efetivo de sangue. O equipamento deve indicar visualmente 

gráficos, ajustes, alarmes, dados numéricos e parâmetros da diálise. Monitoração, em tempo real, da 

medida de ktv, clearance de uréia e sódio plasmático.

 Auto Check: O sistema de auto check (auto teste) deve realizar verificações completas de todas as funções 

da máquina e acionar bloqueios automáticos em caso de falhas ou situações anormais. A função de auto 

check deve ser acionada automaticamente ao iniciar a máquina e em intervalos regulares.

 Automatização e Programação: O sistema de desinfecção deve ser totalmente automatizado, com início e 

término pré-programados, utilizando métodos de desinfecção por calor e/ou químicos.

 Proteção Durante Desinfecção: O equipamento deve ter dispositivos que impeçam a operação em modo 

diálise durante o processo de desinfecção e vice-versa.

 Compatibilidade com Dialisadores: O equipamento deve operar com dialisadores de qualquer tipo e 



fabricante, tanto de baixo quanto de alto fluxo, e deve ter conectores ou adaptadores que permitam a 

utilização com linhas arteriais, venosas e dialisadores universais.

 Tipos de Diálise: Deve permitir tratamento hemodialítico convencional e, preferencialmente, incluir diálise 

sequencial, diálise de alta eficiência e diálise de curta duração.

 Controle de Ultrafiltração: A programação de ultrafiltração deve ser ajustável, permitindo uma faixa de 

controle que se adapte às necessidades do tratamento.

 Controle de Fluxo de Solução: O equipamento deve permitir o controle variável do fluxo da solução de 

hemodiálise, com uma faixa mínima de 350 a 600 mL/min.

 Pressão Transmembrana: O controle automático da pressão transmembrana deve permitir uma variação 

mínima de 450 mmHg.

 Temperatura e Condutividade: O aparelho deve fornecer controle preciso da temperatura e da 

condutividade da solução de diálise, com monitoramento contínuo dos parâmetros críticos.

 Tamponamento por Bicarbonato: Deve possuir um dispositivo que permita o tamponamento por 

bicarbonato de sódio, garantindo a precisão e eficácia do tratamento.

 Alarmes Sonoros e Visuais: O sistema de alarmes deve ser altamente sensível, com alarmes sonoros e 

visuais para situações como vazamento de sangue (interrupção da bomba de sangue e bloqueio da linha), 

bolhas de ar (interrupção da bomba de sangue e bloqueio da linha), variações de condutividade e 

temperatura, e pressões arterial e venosa (interrupção da bomba de sangue e bloqueio da linha).

 Detecção de Problemas: O equipamento deve incluir dispositivos para detecção de ruptura do dialisador e 

proteção contra embolismo gasoso.

 Sistema de By-Pass: Deve incluir um sistema de by-pass automático e manual para alterações anormais no 

banho (condutividade e temperatura).

 Alimentação Elétrica: A alimentação elétrica preferencialmente em 220V.

 Bateria Interna: O aparelho deve ser equipado com uma bateria interna recarregável, com autonomia 

mínima de 30 minutos para garantir a operação contínua durante quedas de energia.

 Bloqueio de Soluções: Deve possuir um dispositivo ou sistema de bloqueio que impeça o uso de soluções 



não específicas para o modo de diálise programado.

 Redução de Ultrafiltração: O equipamento deve ser capaz de reduzir automaticamente a taxa de 

ultrafiltração quando houver parada da bomba de sangue, com opção de ajuste manual em caso de 

emergência.

 Proteção Contra Operação Indevida: O aparelho deve ter proteção contra a operação de diálise quando em 

modo desinfecção e contra a operação de desinfecção quando em modo diálise.

 Punção Única e Diálise Sequencial: Deve permitir a realização de punção única e diálise sequencial 

automatizada, para maior flexibilidade no tratamento.

As especificações detalhadas visam garantir que os equipamentos adquiridos atendam aos mais altos padrões de 

segurança, eficácia e flexibilidade, proporcionando um tratamento de hemodiálise de alta qualidade adaptado às 

necessidades dos pacientes. Os fornecedores devem assegurar que suas propostas atendam integralmente a estas 

especificações para serem consideradas na cotação prévia.

Os fornecedores devem estar cientes de que a compra dos equipamentos de hemodiálise, conforme especificado 

no edital, não será obrigatoriamente realizada com base exclusivamente no menor preço oferecido. Em vez disso, a 

decisão final será baseada na análise técnica mais abrangente e detalhada das propostas recebidas.

O objetivo é assegurar que a escolha do fornecedor seja orientada não apenas pelo custo inicial, mas também pelos 

benefícios técnicos e vantagens adicionais que o equipamento possa oferecer. Portanto, os fornecedores são 

encorajados a apresentar propostas que incluam condições mais vantajosas, tais como:

 Garantia Estendida: Oferecer um período de garantia mais longo do que o mínimo exigido (12 meses), 

incluindo o fornecimento dos kits de manutenção preventiva.

 Recursos e Funcionalidades Adicionais: Incluir novos recursos, funcionalidades avançadas ou tecnologias 

inovadoras que possam proporcionar melhorias significativas na eficácia e segurança do tratamento.

 Serviços de Suporte e Manutenção: Propor serviços de suporte técnico e manutenção aprimorados.

 Treinamento e Capacitação: Oferecer programas de treinamento para a equipe de operação, garantindo 

que os profissionais estejam totalmente capacitados para utilizar o equipamento de forma eficiente.

A proposta do fornecedor deve abordar 100% das especificações descritas no edital, confirmando o cumprimento 

integral de cada uma delas. O fornecedor deve atestar em sua proposta o atendimento completo a todas as 

especificações, garantindo a conformidade total com os requisitos estabelecidos.

Além disso, é obrigatório fornecer capacitação técnica da equipe interna de 14 técnicos de Engenharia Clínica da 

instituição, com a emissão de certificados de conclusão e carga horária compatível. Esse treinamento deve garantir 

que os técnicos do Hospital Evangélico possam realizar manutenções e reparos nas máquinas com total 

independência e competência.

As propostas devem manter o valor total dentro do orçamento previsto no edital. A avaliação será conduzida com 

base na combinação de custo e benefícios técnicos, assegurando que o equipamento selecionado proporcione o 

melhor valor e desempenho para o tratamento dos pacientes.

O processo de seleção visa garantir que a aquisição do equipamento traga o maior benefício possível para a 



instituição e para os pacientes, priorizando a qualidade, segurança e inovação no processo de escolha.

Aquisição de Osmose Reversa Portátil

2 unidades

Valor total estimado: R$ 60,000,00

1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de duas unidades de  osmose reversa portátil para 

geração de água tratada para a terapia de hemodiálise em pacientes adultos e pediátricos, garantindo que o 

equipamento atenda a especificações técnicas rigorosas para assegurar a segurança e eficácia do tratamento renal. 

É necessário registro ativo na Anvisa e realizar a instalação do equipamento nas dependências da Associação 

Evangélica Beneficente de Minas Gerais.

O equipamento deve atender às seguintes especificações detalhadas:

A osmose portátil deverá ser utilizada para tratamento de água em procedimentos de hemodiálise, garantindo que 

a qualidade da água esteja em conformidade com as exigências da Resolução da ANVISA RDC nº 11 de 14 de março 

de 2014.

1. Especificações Técnicas Mínimas Requeridas

 Produção de água tratada: Capacidade mínima de 150 L/h com ajuste de permeado para 70% e pressão de 

entrada de 150 psi (em caso de eventual configuração divergente deve ser adicionada justificativa técnica 

que comprove a eficácia do equipamento);

 Sistema de Filtração:

o Filtro de partículas de polipropileno com porosidade de 5 µm;

o Filtro de carvão ativado com porosidade de 5 µm e remoção de cloro residual;

o Opcionalmente, filtro de partículas de 1 µm.

 Membrana de osmose reversa: Deverá ter capacidade de retenção de sais e impurezas garantindo a 

qualidade da água permeada para diálise.

 Medição e monitoramento:

o Sensor de condutividade com limite máximo de 10 µS/cm;

o Três manômetros para controle de pressão de entrada, rejeito e permeado;

o Display digital para indicação da condutividade e informações sobre a produção da água tratada;

o Idealmente, deve incluir controle de prazo para troca de filtros e desinfecção (recurso não 

obrigatório).

 Alarme e sinalização:

o Indicação visual e sonora para falhas de condutividade e falta de água;

o Luz indicativa para operação normal.



 Conexões hidráulicas:

o Entrada de água: Engate rápido Hansen (ou similar);

o Saída de permeado: Engate rápido Hansen (ou similar) para conexão direta com a máquina de 

hemodiálise;

o Saída de rejeito: Engate rápido Hansen para descarte ao dreno.

 Requisitos de alimentação:

o Tensão de operação: 110 a 220V (bivolt automático);

o Frequência: 50/60 Hz;

o Conexão elétrica: Padrão NBR 14136, com aterramento obrigatório.

 Dimensões e mobilidade:

o Unidade compacta e portátil, equipada com rodízios;

o Deverá permitir deslocamento e transporte seguro;

o Deverá contar com suporte adequado para a organização das mangueiras.

 Limpeza e manutenção:

o Deverá permitir lavagem química com solução alcalina e ácida;

o Deverá permitir desinfecção periódica com ácido peracético;

o Substituição fácil de filtros e membranas.

2. Acessórios necessários

 Mangueira de alimentação de água (3 metros);

 Mangueira de rejeito (3 metros);

 Chave de abertura de carcaça;

 Manual do usuário em português;

 O fornecimento adicional de membranas e filtros serão diferenciais competitivos.

3. Normas e certificações 

O equipamento deverá estar em conformidade com:

 RDC nº 11/2014 da ANVISA;

 Normas da ABNT aplicáveis;

 Certificação INMETRO para compatibilidade eletromagnética.

4. Condições de garantia

 Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação (garantia estendida será diferencial 

competitivo);

 Suporte técnico e manutenção preventiva/corretiva disponível no Brasil;

 Peças de reposição devem ser originais e fornecidas pelo fabricante com garantia de comercialização pelos 

próximos 5 anos, no mínimo.

5. Forma de apresentação da proposta 

Os interessados deverão apresentar proposta contendo:

 Especificações detalhadas do equipamento ofertado;

 Prazo de entrega e instalação;



 Preço;

 Prazo de garantia e suporte técnico.

As propostas devem ser enviadas dentro do prazo estipulado no edital de cotação.

Os fornecedores devem estar cientes de que a compra do equipamento, conforme especificado no edital, não será 

obrigatoriamente realizada com base exclusivamente no menor preço oferecido. Em vez disso, a decisão final será 

baseada na análise técnica mais abrangente e detalhada das propostas recebidas.

O objetivo é assegurar que a escolha do fornecedor seja orientada não apenas pelo custo inicial, mas também pelos 

benefícios técnicos e vantagens adicionais que o equipamento possa oferecer. Portanto, os fornecedores são 

encorajados a apresentar propostas que incluam condições mais vantajosas, tais como:

 Garantia estendida: Oferecer um período de garantia mais longo do que o mínimo exigido (12 meses), 

incluindo o fornecimento dos kits de manutenção preventiva, membranas e filtros extras;

 Recursos e funcionalidades adicionais: Incluir novos recursos, funcionalidades avançadas ou tecnologias 

inovadoras que possam proporcionar melhorias significativas na eficácia e segurança do tratamento;

 Serviços de suporte e manutenção: Propor serviços de suporte técnico e manutenção aprimorados.

 Treinamento e capacitação: Oferecer programas de treinamento para a equipe de operação, garantindo 

que os profissionais estejam totalmente capacitados para utilizar o equipamento de forma eficiente.

A proposta do fornecedor deve abordar 100% das especificações descritas no edital, confirmando o cumprimento 

integral de cada uma delas. O fornecedor deve atestar em sua proposta o atendimento completo a todas as 

especificações, garantindo a conformidade total com os requisitos estabelecidos.

Além disso, é obrigatório fornecer capacitação técnica da equipe interna de técnicos de Engenharia Clínica da 

instituição, com a emissão de certificados de conclusão e carga horária compatível. Esse treinamento deve garantir 

que os técnicos do Hospital Evangélico possam realizar manutenções e reparos no equipamento com total 

independência e competência.

As propostas devem manter o valor total dentro do orçamento previsto no edital. A avaliação será conduzida com 

base na combinação de custo e benefícios técnicos, assegurando que o equipamento selecionado proporcione o 

melhor desempenho para o tratamento dos pacientes.

O processo de seleção visa garantir que a aquisição do equipamento traga o maior benefício possível para a 

instituição e para os pacientes, priorizando a qualidade, segurança e inovação no processo de escolha.



Anexo II

IINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO 
MÉDICOHOSPITALAR – COTAÇÃO PRÉVIA Nº xxx/xxx, VINCULADA xxxx Dxxxxxxx, 

CONVÊNIO
xxxx -xxxx

xxxx Xxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. sob n° xxxxxxx, estabelecida na Rua xxxxxxxxx 
neste ato representada por xxxxxxxx na forma de ………., portador dp CPF nº ………………….-… , na forma de seu 
contrao social, doravante denominada VENDEDORA.

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE  DE MINAS GERAIS,  com sede a  Rua Dr.  Alípio  Goulart,  25,  Serra,  Belo 
Horizonte/MG CEP: 30220-330, inscrito no CNPJ sob n.º. 17.214.743/0001-67, neste ato representada na forma de 
seu estatuto, por seu Presidente Euler Borja doravante denominado COMPRADORA.

As partes  acima identificadas têm,  entre  si,  justas  e  justas  e  contratadas,  o  presente Instrumento Particular  de  
Compra e Venda de ………. características gerais no anexo da Cotação Prévia de Preços ……./… , que se regerá pelas
normas da legislação civil brasileira vigente e pelas cláusulas e condições a seguir descritas.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a venda , pela VENDEDORA à COMPRADORA, de aquisiçãoo de  AQUISIÇÃO 
01(um) MOBILIÁRIO -HOSPITALAR - CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA TIPO FOWLER, Características gerais anexo da 
Cotação Prévia de Preços xx/xxxx, conforme características gerais descritas no anexo da Cotação Prévia de Preços.

1.2 Faz parte integrante deste instrumento a proposta nº xxx, enviada em xxxx de setembro de xxx, totalizando o  
valor de R$ xxx (xxxxxxxx).

1.3 A VENDEDORA declara ser a legítima proprietária dos equipamentos objeto deste instrumento.

1.4 A VENDEDORA afirma ter a capacidade e habilitação técnica, bem como equipe profissional treinada e em 
condições de executar todo o objeto deste Contrato.

1.5 A VENDEDORA garante que cumpre todas as leis, decretos, regulamentos e/ou posturas, federais, estaduais  
ou municipais vigentes, bem como possuí todas as licenças, alvarás e autorizações necessários ao regular 
exercício de suas atividades e que sejam de sua exclusiva responsabilidade para a execução deste Contrato.

CLÁUSULA 2ª – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 Pela compra mobiliário-hospitalar objeto deste contrato, a COMPRADORA pagará à VENDEDORA valor de R$ 
0,00 (xxxxxs) vinculada à  Ordem de Compra nº xxxx, observando- se as condições de pagamento previstas na 
Cláusula 3ª deste instrumento.

Parágrafo único. Estão inclusos no valor acima todas as despesas com transporte, entrega, instalação, garantia, 
treinamento de utilização e todos os tributos decorrentes do presente negócio.

CLÁUSULA 3ª – DO PAGAMENTO



3.1 O valor do mobiliário-hospitalar , objeto deste contrato serão pagos mediante TED em parcela única, no valor  
integral ajustado, na conta corrente nº xxx, agência xx, do Banco xx, de titularidade da VENDEDORA, vencível até 
o 15º (décimo quinto) dia útil contado da entrega, conferência da nota fiscal, instalação e finalização instalação e  
finalização do treinamento na sede da COMPRADORA.

3.2 O simples depósito bancário comprovará o pagamento para todos os fins de direito.

3.3 A COMPRADORA declara que os recursos utilizados decorrem do processo de Cotação Prévia nº xx/xxx, 
vinculada  ao xxxxxx, Convênio xxxxxx, firmado entre a AEBMG e a Secretaria Municipal de Saúde, em 
conformidade com a Lei Municipal xxxxxxx/xxxx.

3.4 O pagamento final ficará condicionado à realização do aceite definitivo do objeto contratual pela Contratante,  
mediante  verificação  do  atendimento  integral  às  especificações  técnicas,  condições  contratuais  e  pleno  
funcionamento do equipamento fornecido.

CLÁUSULA 4ª – DA ENTREGA E INSTALAÇÃO

4.1 O mobiliário hospitalar será entregue pela VENDEDORA à COMPRADORA, que, após vistoria, testes e aferição  
das condições de operação, assinará Termo de Recebimento.

4.2 A COMPRADORA disponibilizará local físico adequado, conforme especificações fornecidas pela VENDEDORA,  
para a entrega e instalação do equipamento.

4.3 A constatação de qualquer não conformidade na entrega, instalação ou operação do equipamento sujeitará a  
Contratada  às  penalidades  previstas  no edital  e  neste  instrumento,  podendo a  Contratante,  a  seu  exclusivo  
critério, exigir a substituição, reparo ou correção do bem, sem qualquer ônus adicional, até a plena regularização  
da obrigação contratual.

4.3 Todas as despesas com frete, deslocamento, hospedagem e treinamento estão inclusas no valor contratado,  
sendo  disponibilizadas  pelo  menos  30  (trinta)  horas,  a  serem  utilizadas  conforme  solicitação  prévia  e  
disponibilidade.

CLÁUSULA 5ª – DA GARANTIA E MANUTENÇÃO

5.1 Garantia  contratual  para  equipamento  médico-hospitalar  (cama  +colchão)  mínimo  de  12(doze)  meses,  
contados da após aprovação e aceite técnico.

5.2 A VENDEDORA se compromete a entregar os equipamentos conforme as especificações técnicas e proposta  
anexa.

5.3 A VENDEDORA terá o prazo de 48 horas para efetuar eventuais adequações necessárias.

5.5 As peças de reposição deverão estar disponíveis por prazo mínimo de 5 (cinco) anos após emissão da nota  
fiscal.



CLÁUSULA 6ª – DO TREINAMENTO

6.1 A VENDEDORA disponibilizará treinamentos aos colaboradores da COMPRADORA com carga horária mínima 
de 30 (trinta) horas  operacionais,  a  serem agendados conforme solicitação prévia da COMPRADORA, após a  
instalação dos equipamentos.

6.2 As aplicações serão realizadas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, durante o horário comercial.

• PRAZO DE ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA – 24 horas para primeiro
atendimento remoto e até 48 horas para atendimento presencial, após a abertura do chamado.

• PRAZOS DE RESOLUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA – até 15 dias caso haja necessidade de peças 
em estoque nacional e até 30 dias se for necessária importação.

Parágrafo único. O descumprimento dos prazos sujeitará a VENDEDORA à multa diária de 2% (dois por cento) sobre o 
valor do equipamento, sem prejuízo de perdas e danos.

CLÁUSULA 7ª – DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

7.1. O mobiliário hospitaalr será entregue no Almoxarifado do Hospital Evangélico de Belo Horizonte, de segunda a  
sexta-feira, nos horários das 08h00 às 11h00 ou das 13h00 às 16h00, em até 60 (sessenta) dias após a data de  
assinatura do contrato.

Parágrafo único. O não cumprimento do prazo acima sujeitará a VENDEDORA à multa diária equivalente a 2% 
(dois por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo de perdas e danos.

CLÁUSULA 8ª – DA PREVALÊNCIA CONTRATUAL

1.1. Em caso de divergência entre os termos deste contrato e os da proposta comercial, prevalecerá o disposto  
neste Instrumento.

CLÁUSULA 9ª – DAS CLÁUSULAS GERAIS

9.1. Quaisquer modificações ou aditivos a este contrato deverão ser formalizadas por escrito e assinadas pelos  
representantes legais das partes.

9.2. Este contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si e seus sucessores a 
cumpri-lo integralmente.
9.3. As partes eximir-se-ão de responsabilidade nas situações comprovadas de caso fortuito, força maior 
ou mediante acordo expresso.

9.4. A responsabilidade pela integridade dos equipamentos será da VENDEDORA até a instalação, teste 
de funcionamento e assinatura do Termo de Recebimento pela COMPRADORA.

9.5. O presente contrato é extensivo às partes e seus sucessores, obrigando-os a cumpri-lo em todas as 
suas condições.

9.6. Cada parte será a única e exclusiva responsável por seus empregados, prepostos e subcontratados, 
inexistindo qualquer vínculo empregatício entre o pessoal de uma parte e a outra.



9.7. A VENDEDORA compromete-se a cumprir e fazer cumprir o Manual de Conduta e Ética da 
AEBMG, disponível no endereço eletrônico: https://he.org.br/.

9.8. As partes comprometem-se a observar integralmente as leis anticorrupção aplicáveis,  incluindo a Lei nº  
12.846/2013  e  tratados  internacionais  correlatos,  abstendo-se  de  oferecer,  prometer  ou  autorizar  qualquer  
vantagem indevida.

9.9. A tolerância ou não aplicação de penalidade por uma das partes não implica renúncia de direitos ou novação 
contratual.

CLÁUSULA 10ª – DAS PENALIDADES

10.1. Caso a VENDEDORA descumpra qualquer das obrigações assumidas, poderá a COMPRADORA rescindir o  
contrato e aplicar multa não compensatória equivalente a 10% (dez por cento) do valor total, sem prejuízo de  
perdas e danos.

CLÁUSULA 11ª – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

11.1. As partes comprometem-se a cumprir integralmente a legislação vigente sobre proteção de dados pessoais,  
em especial  a  Lei  nº 13.709/2018  (LGPD),  o  Marco  Civil  da  Internet  (Lei  nº  12.965/2014)  e  demais  normas  
correlatas.

CLÁUSULA 12ª – DA CONFIDENCIALIDADE

12.1. As partes comprometem-se a manter sigilo e não divulgar informações confidenciais obtidas em razão deste  
contrato, sob pena de responsabilização por perdas e danos. A obrigação de confidencialidade permanecerá 
mesmo após o  término deste  instrumento.Fica eleito o  foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para  dirimir  
quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste 
contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, anexos e  
qualquer tipo de documento relacionado ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da  
via física original, nos termos da Lei 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar  sua 
validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive 
pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-
Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Belo Horizonte/MG, data da assinatura digital.

VENDEDORA

COMPRADORA

Testemunhas:
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